
Sỗ PKQ:

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

03454/2026/PKQ

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòа, Тр. НСМ

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM
Kí hiệu mâu:

26.1416.KT1

TEST REPORT

: CÔNG TY CỎ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH PEDACOTên khách hàng

Địa chỉ : Tổ dân phố Tân Lý 1, Phường La Gi, Lâm Đồng

Vị trí lấy mẫu 26.1416.KT1: "Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thải
của hệ thống xử lý khí thải khu vực xử lý chất thải nguy hại

(nguôn sô 02, 03, 04, 05 và 06)
Tọa độ: X: 1187050, Y: 418700"

Ngày lấy mẫu : 28/03/2026

Loại mẫu: Khí thải

Kêt quả
TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử

26.1416.KT1

QCVN 19:2009/

BTNMT

Cột B

Kp=0,9, Kv=1,0

Chi (Pb)(b) mg/Nm³
US EPA 29

SMEWW 3111B:2023

KPH

(LOD=0,1)
4,5

KPH
2 H2S(b) mg/Nm³ JIS K 0108:2010

(LOD=0,14)
6,75

KPH
3 SO2(b) mg/Nm³ QTKT.02/LAET 450

(LOD=2,62)

4 NOx, (tính theo NO₂)(b) mg/Nm³ QTKT.02/LAET 27,4 765

5 CO(b) mg/Nm³ QTKT.02/LAET 14,1 900

KPH
6 H2SO4(b) mg/Nm³ US EPA 08 45

(LOD=2)

Ghi chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đổi với bụi và các chất vô cơ, cột B: Kp=0,9, Kv=1,0;
3. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiều kết quả này theo yêu cầu khách hàng;4. Thong tit ten khaen nang va mau thử dưộc gm tre pie ket qua nay
5. Các kêt quả phân tích chỉ có giá trị trên mâu thử/tại thời điêm đọ;
6. Thời gian lưu mẫu: 7 7 ngày kể tử tt ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;

7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN Giám đốc

KS. Trần Thị Phương Linh

BM 19.02/01

Tranh

ThS. Phan Thị Hoài Trinh

QUỐC BIA TP.HO

TRUNG TÂM

CỘNG NGHẸ

MÔI TRƯƠNG

OI TRAJMATS.Nguyễn Như Hiên

Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



Số PKQ:

03455/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TẢI NGUYEN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòа, Тр. НСM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Kí hiệu mâu:

26.1416. KT2

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHÀN MÔI TRƯỜNG XANH PEDACO

Địa chỉ : Tổ dân phố Tân Lý 1, Phường La Gi, Lâm Đồng

Vị trí lấy mẫu 26.1416.KT2: "Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thải

của hệ thống tái chế nhựa, chất dẻo (nguồn số 07)
Tọa độ: X: 1186901, Y: 418681"

Ngày lấy mẫu: 28/03/2026

Loại mẫu : Khí thải

Kết quả
TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử

US EPA 26A

CEN/TS

13649:2014

26.1416. КT2

1 HC( mg/Nm³
KPH

(LOD=0,05)

2 Benzene(6) mg/Nm³
KPH

(LOD=0,25)

3 Toluen(b) mg/Nm³ 0,475

4 Xylen(o-, m-, p-)(6) mg/Nm³ 1,483
13649:2014

CEN/TS

13649:2014
CEN/TS

QCVN

19:2009/BTNMT

Cột B
R

Kp=0,9, Kv=1,0

45

QCVN

20:2009/BTNMT

Nồng độ tối đa

5

750

870

Ghi chú:

1. (b)- Thông ng số sô đã đã được được BộBộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đồi với bụi và các chất vô cơ, cột B: Kp=0,9, Kv=1,0;
OCAN 20-2009/RTNMT Ou chuấc gia về khí thải công nghiên đối với một số chất l

. QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuân kỹ thuật quốc gia vê khí thải công nghiệp đôi với một sô chật hữu cơ
КРЦ Кhang nhát bi LoD: Gii han phát hiến cưa nhưng nhán

. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
5 Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;

6. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo;

7. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kê từ ngày trả kết quả đỗi với mẫu đât, nước, nước, bùn,bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;
8. Không được trích sao một phần hoặc toản bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Phụ trách kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh

Giám đốc

UỐC GIA TP.H
C

AOS
TRUNG TAM

CONG NGHẸ

MOI TRUONG

TA
SN MOI TRLS Nguyên Như Hiển

VA T

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



VIỆN MÔI TRƯỜNG & TẢI NGUYEN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KÝ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tр.НСМ

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòа, Тр. НСM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

SỐ PKQ:
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Kí hiệu mẩu:

03456/2026/PKQ 26.1416.NT1

TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHÀN MÔI TRƯỜNG XANH PEDACO Ngày lấy mẫu : 28/03/2026

Địa chỉ : Tổ dân phố Tân Lý 1, Phường La Gi, Lâm Đồng Loại mẫu : Nước thải

Vị trí lấy mẫu : 26.1416.NT1: "Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung
X: 1187086,1 Y: 418698,3"

Kết quả
QCVN

40:2011/BTNMT

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử

26.1416.NT1
Cột A,

Kq= 0,9 và Kr = 1,1

Lưu lượng nước
m³/h

thải(b)
QTN.03/LAET 1,83

2 Nhiệt độ(b) °C SMEWW 2550B:2023 32,3 40

3 pH) TCVN 6492:2011 4,96 6÷9

4
Tổng chất rắn lơ

lửng (TSS)b)
mg/L SMEWW 2540D:2023 2.531 49,5

Nhu cầu oxi hóa

3
0

TRUN

*MOF
CONG

GUGG 
BIA

5 mg/L
học (COD)(6)

SMEWW 5220C:2023 186.408 74,25
NỚI THYY

6 BOD, (20°C)6) mg/L TCVN 6001-1:2021 63.379 29,7

7 Amoni (NH4")
(tính theo N))

SMEWW 4500-
mg/L 24,1

NH3.B&C:2023
4,95

Tông dâu, mỡ
8 mg/L

khoáng)
SMEWW 5520B&F:F:2023 652,2 4,95

9 Asen (As)(b)
KPH

mg/L SMEWW 3113B:22023
(LOD=0,002)

0,0495

10 Niken (Ni)(ь) mg/L SMEWW 3111B:2023

ن
ة 61,515 0,198

11 Thủy ngân (Hg)(b) mg/L SMEWW 3112B:20:2023
KPH

(LOD=0,0003)
0,00495

12 Chì (Pb)(b) mg/L SMEWW 3113B:2B:2023 1,1 0,099

13 Đồng (Cu)(b) mg/L SMMEWW 3111B:2023 184,95 1,98

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/2



VIỆN MÔI TRƯỞNG & TÀI NGUYEN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tр.НСМ

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòа, Tр. HСM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

QCVN
Kết quả

40:2011/BTNMT

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử
Cột A,

26.1416.NT1
Kq = 0,9 và Kr = 1,1

14 Sắt (Fe)(b) mg/L SMEWW 3111B:2023 4.262,1 0,99

KPH
15 Coliform(b) MPN/100mL SMEWW 9221B:2023 3.000

(LOD=2)

Ghi chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Sô hiệu VIMCERTS 077);1.(0-ThonLNGơc 
2. QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Cột A, Kq =0,9 và Kr = 1,1
3 КРН: Кông phát hiên: LOD: Giới han phát hiền của phương pháp:
KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả nàyc ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;

5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đọ;
6. Thời gian lưu mẫu: u: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đõi với mâu khi, ví sinh;
7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiểu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh

Giám độc

GIA TPHO

H
ABA TRUNG TÂM ECÔNG NGHE

MOI TRUONG

TOISNgúvên lNhư Hiên

BM 19.02 Ngày ban hành: 01/06/2012
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SỔ PKQ:

03457/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TẢI NGUYEN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HСM

Địa chi PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòа, Tр. НСM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Kí hiệu mâu:

26.1416.NT2

TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHÀN MÔI TRƯỜNG XANH PEDACO

Địa chỉ : Tổ dân phố Tân Lý 1, Phường La Gi, Lâm Đồng

Vị trí lấy mẫu

Ngày lấy mẫu: 28/03/2026

Loại mẫu

26.1416.NT2: "Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải tập trung

Tọa độ: X: 1187086,1 Y: 418698,3"

: Nước thải

QCVN
Kết quả

40:2011/BTNMT

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử
Cột A,

26.1416.NT2
Kq = 0,9 và Kr = 1,1

Lưu lượng nước m³/h
thải)

QTN.03/LAET 1,81

2 Nhiệt độ b) C SMEWW 2550B:2023 30,7 40

3 pH) TCVN 6492:201 6,02 6÷9

4 Tổng chất rắn lơ

lửng (TSS)6)

KPH
mg/L SMEWW 2540D:2023 49,5

(LOD=5)

5
Nhu cầu oxi hóa

học (COD)(b)
mg/L SMEWW 5220C:2023 16 74,25

BOD3 (20°C)b) mg/L TCVN 6001-1:2021 5 29,7

7 Amoni (NH4") SMEWW 4500- KPH

(tính theo N)(6)
mg/L 4,95

NH3.B&C:2023 (LOD=0,5)

Tông dâu, mỡ KPH
8

khoáng(b)
mg/L SMEWW 5520B&&F:2023 4,95

(LOD=1)

KPH
9 Asen (As)(6) mg/L SMEWW WW 3113B:2023 0,00495

(LOD=0,002)

10 Niken (Ni)ь( mg/L МEWW 313111B:2B:2023 0,061 0,198

KPH

11 Thủy ngân (Hg)(b) mg/L SMEWW 3112B:2023 0,00495
(LOD=0,0003)

KPH
12 Chì (Pb)(b) mg/L SMEWW 3113B:2023 0,099

(LOD=0,002)

KPH
13 Đồng (Cu)(b) mg/L SMEWW 3111B:2023 1,98

(LOD=0,03)

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/2
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VIỆN MÔI TRƯỜNG & TẢI NGUYEN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Тp.HСM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quộc Gia,

P. Đông Hòa, Tp. HСM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

QCVN
Kết quả

40:2011/BTNMT

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử
Cột A,

26.1416.NT2
Kq = 0,9 và Kr= 1,1

14 Sắt (Fe)(b) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,737 0,99

KPH
3.00015 Coliform(b) MPN/100mL SMEWW 9221B:2023

(LOD=2)

Ghi chú:

1.()-onLuáe gia 
1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Cột A, Kq = 0,9 vå Kr= 1,1A. 

3 КРН Кông nhát biên: LOD: Giới hạn phát hiên của phương phán:
KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hảng;
5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đọ:do

6. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kê từ ngày trả kết quá đối với mâuy kế từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;UONGnghê Môi trư
7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trtếng

TAt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

A TP.HO
CH

TAM

NGHỆ

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN Giám đốc

KS. Trần Thị Phương Linh

SC GIA TP.нODOG

Tinh
ThS. Phan Thị Hoài Trinh

TRUNG TÂM
CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG

月

MÔI TRIM v

TS. Nguyen Như Hiên

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 2/2



SỔ PKQ:

03452/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quộc Gia,

P. Đông Hòа, Тр. НСM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM
Kí hiệu mẫu:

26.1416.NT1

TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY CỎ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH PEDACO

Địa chi

Vị trí lấy mẫu

: Tổ dân phố Tân Lý 1, Phường La Gi, Lâm Đồng

Ngày lấy mẫu : 28/03/2026

Loại mẫu : Nước thải

: 26.1416.NT1: "Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung
X: 1187086,1 Y: 418698,3"

QCVN
Kết quả

40:2011/BTNMT

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử

26.1416.NT1 Cột A,

Kq = 0,9 và Kr = 1,1

Oxy hòa tan (DO)(c) mg/L TCVN 7325:2016 1,08

Ghi chú:

1. (c)- Thông số được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, kết quả chỉ có giá trị tham khảo;
2. QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Cột A, Kq =0,9 và Kr= 1,1;
3. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiều kết quả này theo yêu câu khách hàng;
5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điêm đo;

6. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kế kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đỗi với mẫu khí, vi sinh;
7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh

Tranh
ThS. Phan Thị Hoài Trinh

D
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Giám đốc

UỐC GIA TP.НO C

TRUNG  TAM
CÔNG NGHỆ

MOITRƯƠNG
*

ƯỚI TRƯỜMG VÀ TA

TS. Nguyền Như Hiến
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Tên khách hàng

Địa chi

Vị trí lấy mẫu

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.НСМ

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòa, Tр. НCМ

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

: CÔNG TY CỔ PHÀN MÔI TRƯỜNG XANH PEDACO Ngày lầy mẫu:

Tồ dân phố Tân Lý 1, Phường La Gi, Lâm Đông

Kí hiệu mẩu:

26.1416.NT2

28/03/2026

Loại mẫu : Nước thải

: 26.1416.NT2: "Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải tập trung
Tọa độ: X: 1187086,1 Y: 418698,3"

QCVN
Kết quả

40:2011/BTNMT

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử
Cột A,

26.1416.NT2
Kq =0,9 và Kr= 1,1

1 Oxy hòa tan (DO)() mg/L TCVN 7325:2016 1,75

Ghi chú:

. (c)- Thông số được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, kêt quả chỉ có giá trị tham khảo;
2. QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuần kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Cột A, Kq = 0,9 và Kr= 1,1;
3. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiêu kêt quả này theo yêu câu khách hàng;
g chi c i tai thởi điấm đo

5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mâu thử/tại thời điêm đo;

6. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể tử ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;
7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh

Trinh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

ThS. Phan Thị Hoài Trinh

TP.HTP.HO

Giám độc

C GIACHQUQ

TRUNG  TAM

CONG NGHE *

MOLTRUONG

TS. Nguyễn Như Hiến
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